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香港中區立法會道1號 

立法會綜合大樓 

衞生事務委員會秘書 

林偉怡女士 

 

林女士： 

 

衞生事務委員會 
 

醫院管理局確保醫療器材和用品安全使用的機制 
 

  事務委員會在2014年10月20日的會議上討論上述議題時，要求

政府提供補充資料，我在諮詢醫院管理局(醫管局)後，現謹在下文提供

有關資料。 
 

(a) 為確保醫療器材和用品安全的措施以及為確保已訂立的指引獲得

遵從而設立的監察機制 
 

2. 醫管局在質素及安全部之下設立了中央技術統籌部，以風險分

級的方式，統籌和協調各部門醫療器材的管理事宜。中央技術統籌部

透過聯網的技術委員會，公布各醫院聯網在醫療器材管理的策略、方

法和框架。此外，醫管局深明得到持份者的認同、促進各方的協調和

建立共識的重要性，因此也會尋求臨床統籌／中央委員會就器材安全

方面的專業意見。 
 

3. 醫管局規定所有醫療器材在應用於病人前，都要通過安全和功

能驗收測試。醫管局會參考製造商的建議，安排醫療器材的保養計劃。 
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4. 醫管局設立了醫療儀器安全警報系統，以便迅速發布醫療器材

或儀器的危險和警報通知。為確保能夠採取快速和適當的跟進行動，

醫管局又設立了醫療事故匯報系統，就臨床事故(包括使用醫療器材的

事故)作出匯報。遇有事故發生，醫管局會分析根本的成因，並提出建

議，供各家醫院參考，以防止同類事件再次發生。 

 

5. 醫管局密切檢視上述措施落實的情況，並按需要考慮推出進一

步的改善措施，以確保病人安全。 

 

(b) 根本成因分析委員會就伊利沙伯醫院使用逾期手術縫合線的事件

所得出的結果及所作建議的摘要 
 
6. 就著使用逾期手術縫合線的醫療事件，伊利沙伯醫院成立了根

本成因分析委員會（委員會）及臨床檢討小組（小組）進行深入調查

並作出建議。調查的發現如下： 
 
(a) 該事件與有關部門過量採購該批心臟手術專用的縫合線有

關； 
 

(b) 在存貨過多下，護理人員未有跟從指引而繼續使用超逾保質

期的縫合線； 
 

(c) 手術室部門設立了不同的員工督導及監管機制； 
 

(d) 採購有關醫療用品過程欠缺適當監察； 
 

(e) 在 104 名相關病人中，13 人已經離世，而他們的離世是由於

自身疾病所致的； 
 

(f) 臨床檢討小組在檢視過程中曾諮詢相關供應商。供應商表示

剛逾保質期的手術縫合線，在密封包裝貯存下，無菌狀態應

不會受到影響； 
 

(g) 衞生署公共衞生檢測中心為同樣過期約六個月的手術縫合線

進行細菌測試，結果並無異常；及 
 






